
說明

M2 LC-1 吸環 #19379/-1 是現存標準 M2 吸環 #19325/XX
的補充。它允許外科醫生切出相比使用標準環獲得的那些角膜瓣，直徑更大的角膜瓣。
標準切環和大切環以相同方式使用。因此 M2 LC-1 吸環既相容于 M2（可複用）刀頭，又相容于 
M2SU（一次性使用）刀頭。
欲瞭解更多關於裝配、維護、滅菌等資訊，請參閱 Moria 網站上可獲得的最新版 M2 使用手冊
#65013：www.moria-surgical.com（用戶俱樂部標題）。

性能

用 M2 LC-1 吸環獲得的角膜瓣直徑比採用標準 -1 M2 吸環对相同眼獲得的角膜瓣直徑大 
0.5 mm。

適應症

Moria 不建議對最陡角膜曲率量值大於 44.5 D 的角膜使用 M2 LC-1 吸環。

列線圖

相比 -1 M2 吸環，M2 LC-1 吸環不需要專用止動調節；參見提示性列線圖。

涉及列線圖的提醒

Moria 提供的列線圖僅是指南，並且獲得的結果可以與列線圖中提到的那些不同。多種因素影響
手術結果：

• 眼內壓
• 近視度數
• 年齡
• 性別
• 族群
• 角膜水化狀態
• 抽吸時間
• 術前形貌
• 外科技術

Moria 強烈建議外科醫生基於分析其術後資料，編制自身列線圖。

#19379/-1

繁體中文 涉及 M2 LC 的附錄
（大切口）吸環
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