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選擇合適的一次性 CB 刀頭組合對於建立超薄移植物至關重要。
皮瓣厚度，因此移植物的厚度受若干病患相關因素的影響，例如角膜解剖構造、K 讀數、角膜厚度、組織品質、供體
年齡、角膜水腫、眼內壓與角膜儲存介質，以及手術相關因素，包括角膜水化與推進速度。

超音波角膜厚度測量並不總是準確，並且可能隨著外科醫生的技術與器械的校準而變化。

刀頭標籤表示刀片的刀刃至刀頭前板之間的距離。MORIA 只能保證刀頭的尺寸特徵，而不能保證手術效果。

以下數值基於按照指導使用刀頭及 Moria 一次性人工腔室、充氣管與 CB 微型角膜刀，並設定系統壓力設置為 90
毫米汞柱而獲得。

這僅是一般性指導。Moria 建議每個使用非移植性角膜組織的使用者在進行實際手術前確定自己的參考表。

用於建立超薄角膜板層移植物的 CBSU 刀頭選擇

第 1 次推進時間為 4-5 秒
角膜厚度 刀頭 預期皮瓣厚度±標準差

550 微米或以上

350 440 ± 40
300 340 ± 40
250 310 ± 30
200 220 ± 30

<550 微米

350 400 ± 40
300 300 ± 40
250 270 ± 30
200 200 ± 30

第 2 次推進時間至少為 7 秒
角膜厚度 刀頭 預期皮瓣厚度±標準差

<550 微米

130 135 ± 25
110 120 ± 20
90 100 ± 20
50 75 ± 20
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